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IVD DISPOSITIVO MEDICO PER DIAGNOSTICA IN VITRO – Regolamento (UE) 2017/746  

NOME ETANOLO ASSOLUTO ANIDRO PER ISTOLOGIA 

European Medical Device Nomenclature (EMDN) W01030799 HISTOLOGY / CYTOLOGY 
REAGENTS – OTHER 

Confezionamenti disponibili 

REF 308715 Etanolo Assoluto Anidro RS per istologia Tanica 5L 

Destinazione d'uso 
In combinazione con altri reagenti durante l'inclusione di paraffina e le operazioni di colorazione di campioni biologici. 

Principio 
Inclusione di paraffina 
Lo studio dei tessuti al microscopio richiede una serie di manipolazioni del campione per ottenere una migliore consistenza 
di quest'ultimo, consentendo così di ottenere fette molto sottili. Per fare questo, il tessuto viene immerso in alcoli (etanolo) 
di concentrazione crescente (disidratazione), quindi in un solvente (Xilene) che rimuove l'alcol e ne consente 
l'impregnazione nella paraffina. 
Colorazione delle sezioni 
Le sezioni vengono colorate dopo la dissoluzione della paraffina (xilene poi etanolo) e la reidratazione. I coloranti sono 
molteplici. Per gli studi di routine, in genere viene utilizzato un colorante basico, come l'emallume, un colorante acido, 
come l'eosina. Si può aggiungere un colorante che si lega in modo più elettivo alle fibre connettive (zafferano, giallo). Il 
preparato ottenuto viene poi ricoperto con un mezzo sintetico trasparente, quindi una lamella che lo protegge. 

Componenti principali 
 Etanolo 99,9° 

Avvertenze e precauzioni 
Il prodotto è destinato all’utilizzo da parte di personale tecnico specializzato. 
Il prodotto è pronto per l'uso. Può anche essere utilizzato per la preparazione di diluizioni. 
Leggere attentamente le informazioni relative alle indicazioni di pericolo e di prudenza riportate sull'etichetta. 
Consultare sempre la scheda di sicurezza (disponibile sul sito web all'indirizzo https://www.carloerbareagents.com/it/) dove 
sono reperibili le informazioni relative ai rischi presentati dal prodotto, alle misure precauzionali da adottare durante l’uso, 
alle misure di primo soccorso e di intervento in caso di rilascio accidentale. 
Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. 

I reagenti vengono prodotti con metodiche uniformate ai Riferimenti Bibliografici e controllati come da Specifiche 
Controllo Qualità. 
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Modalità d’uso 
Dal campionamento al blocco 

Fase Reagenti Durata 
1 Fissatore 200 min 
2 Etanolo 50% 20 min 
3 Etanolo 70% 30 min 
4 Etanolo 90% 40 min 
5 Etanolo 90% 40 min 
6 Etanolo assoluto 50 min 
7 Etanolo assoluto 50 min 
8 Xilene 45 min 
9 Xilene 45 min 
10 Xilene 45 min 
11 Paraffina 60 min 
12 Paraffina 60 min 
13 Paraffina 60 min 

I blocchi vengono così conservati fino alla realizzazione 
di sezioni istologiche che vengono realizzate con 
microtomo per ottenere sezioni da 3 a 5 μm di spessore. 
Le sezioni vengono stese e incollate su lame e messe ad 
asciugare 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fasi di colorazione (esempio Emallume – Eosina) 

Fase Reagenti Durata 
1 Xilene 5 min 
2 Xilene 5 min 
3 Xilene 5 min 
4 Etanolo assoluto 5 min 
5 Etanolo assoluto 5 min 
6 Etanolo assoluto 5 min 
7 Etanolo 95% 5 min 
8 Etanolo 70% 5 min 
9 Acqua 20 s 

10 Acqua 1 min 
11 Emalum 5 min 
12 Acqua 20 s 
13 Acqua 20 s 

14 
Soluzione acquosa satura  

di carbonato di litio 20 s 

15 Acqua 15 s 
16 Acqua 3 min 30 s 
17 Eosina 1% 45 s 
18 Etanolo assoluto 5 min 
19 Etanolo assoluto 5 min 
20 Etanolo assoluto 5 min 
21 Xilene 2 min 
22 Xilene 2 min 
23 Xilene 2 min 

 
Risultati 
NUCLEO BLU VIOLA 
CITOPLASMA ROSSO ROSA 
ERITROCITI ROSA 
COLLAGENE ROSA PALE 
FIBRA DI MYELINISEE ROSA 

Osservazioni 
Il passaggio in xilene scioglie i grassi, in particolare i trigliceridi che possono essere ricercati solo utilizzando tecniche di 
congelamento. 

Stabilità 
Il prodotto è stabile in normali condizioni di conservazione. 
Non vi è alcun rischio particolare di reazione con altre sostanze in condizioni normali di impiego. 

Periodo di validità del prodotto 
Il prodotto ha durata di vita di 6 anni, in confezione integra e correttamente conservata. 
Richiudere il contenitore dopo l'uso. 
Dopo la prima apertura, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi o entro il limite della durata di conservazione totale. 

Condizioni di conservazione 
I prodotti sono confezionati in appositi contenitori, con tappo a tenuta; devono essere tenuti ben chiusi, al riparo dalla luce, 
in un luogo fresco e asciutto. 
Intervallo di temperatura consigliato per lo stoccaggio: 5-30 °C 
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Smaltimento dei rifiuti 
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Si consiglia di seguire le 
opportune precauzioni di sicurezza durante la manipolazione, la lavorazione e lo smaltimento di tutti i campioni clinici, 
poiché possono essere presenti organismi patogeni 

Referenze 
Manuel d'anatomie pathologique générale G. Chomette (Masson 1984) 
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