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IVD DISPOSITIVO MEDICO PER DIAGNOSTICA IN VITRO – Regolamento (UE) 2017/746  

NOME SCHIFF REATTIVO PER MICROSCOPIA 

European Medical Device Nomenclature (EMDN) W0103010708 STAIN SOLUTIONS 
(HISTOLOGY/CYTOLOGY) 

Confezionamenti disponibili 

REF 477591 Schiff reattivo Flacone 500 ml 

Destinazione d'uso 
Reattivo istochimico per il riconoscimento di aldeidi e chetoni. 

Principio 
La colorazione P.A.S. è la metodica più utilizzata per dimostrare in sezioni di tessuto la presenza di gruppi 1,2 glicolici. 
Per azione dell’acido periodico si ha rottura di legame tra due atomi di Carbonio adiacenti e la liberazione di almeno un 
gruppo aldeidico, che viene rivelato dal reattivo di Schiff attraverso lo sviluppo di una colorazione rosso magenta. 
Le macromolecole organiche che contengono i gruppi 1,2 glicolici possono essere: polisaccaridi, glucosamminoglicani, 
glicoproteine, glicopeptidi, lipidi insaturi e fosfolipidi. 

Componenti principali 
 PARAROSANILINA 
 ACIDO CLORIDRICO 

Avvertenze e precauzioni 
Il prodotto è destinato all’utilizzo da parte di personale tecnico specializzato. 
Il prodotto è pronto per l'uso. 
Leggere attentamente le informazioni relative alle indicazioni di pericolo e di prudenza riportate sull'etichetta. 
Consultare sempre la scheda di sicurezza (disponibile sul sito web all'indirizzo https://www.carloerbareagents.com/it/) dove 
sono reperibili le informazioni relative ai rischi presentati dal prodotto, alle misure precauzionali da adottare durante l’uso, 
alle misure di primo soccorso e di intervento in caso di rilascio accidentale. 
Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. 

I reagenti vengono prodotti con metodiche uniformate ai Riferimenti Bibliografici e controllati come da Specifiche 
Controllo Qualità. 

Modalità d’uso 
Sciacquare il preparato con acqua distillata; 
1) Aggiungere 10 gocce di Acido Periodico soluzione e lasciare a contatto per 10 min.; 
2) Lavare in acqua corrente; 
3) Aggiungere 10 gocce di Reattivo di Schiff e lasciare a contatto per 20 min.; 
4) Lavare in acqua distillata; 
5) Aggiungere 10 gocce di Emallume di Mayer o di Harris e lasciare a contatto per 3 minuti; 
6) Lavare con acqua corrente; 
7) Deidratare con Alcool Etilico a concentrazione ascendente da 70° ad assoluto; 
8) Aggiungere Xilene e montare il vetrino eventualmente con Balsamo. 

Risultati 
Sostanze PAS positive Rosso magenta 
Nuclei Viola - Blu 

Osservazioni 
In caso di risultati dubbi dell’analisi, ripetere il procedimento sopra riportato. 
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Stabilità 
Il prodotto è stabile in normali condizioni di conservazione. 
Non vi è alcun rischio particolare di reazione con altre sostanze in condizioni normali di impiego. 

Periodo di validità del prodotto 
Il prodotto ha durata di vita di 2 anni, in confezione integra e correttamente conservata. 
Richiudere il contenitore dopo l'uso. 
Dopo la prima apertura, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi o entro il limite della durata di conservazione totale. 

Condizioni di conservazione 
I prodotti sono confezionati in appositi contenitori, con tappo a tenuta; devono essere tenuti ben chiusi, al riparo dalla luce, 
in un luogo fresco e asciutto. 
Intervallo di temperatura consigliato per lo stoccaggio: 5-30 °C. 

Avvertenza: in caso di precipitazione dei coloranti la soluzione può essere ripristinata per riscaldamento a bagno-maria 
per qualche minuto a 60°C; la formazione di uno “specchio” sulle pareti del flacone indica che il prodotto è invecchiato e 
pertanto si consiglia di smaltirlo. 

Smaltimento dei rifiuti 
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Si consiglia di seguire le 
opportune precauzioni di sicurezza durante la manipolazione, la lavorazione e lo smaltimento di tutti i campioni clinici, 
poiché possono essere presenti organismi patogeni 
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