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IVD DISPOSITIVO MEDICO PER DIAGNOSTICA IN VITRO – Regolamento (UE) 2017/746  

NOME WRIGHT COLORANTE 

European Medical Device Nomenclature (EMDN) W0103010399 OTHER (HAEMATOLOGY 
STAINS FOR MICROSCOPY) 

Confezionamenti disponibili 

REF 492011 Wright colorante Flacone 100 ml 

Destinazione d'uso 
Colorazione di striscio sangue periferico, da esaminarsi in microscopia ottica. 

Principio 
Lo striscio secco si ricopre con questa soluzione di eosinato - blu di metilene, colorante di Wright sciolto in alcool metilico 
che completa la fissazione; quando si aggiunge una piccola quantità di acqua i due coloranti di cui è composto l’eosinato 
si separano e colorano le strutture acidofile e basofile. 
La maggior parte dei difetti di colorazione degli strisci è provocata dall’acqua distillata che contiene troppa anidride 
carbonica (pH acido). Il pH di lavoro deve essere pari a 7,2, per questo è consigliabile l’uso della soluzione tampone pH 
7,2 secondo Weise, oppure acqua priva di anidride carbonica, distillata e bollita di recente. 

Componenti principali 
 EOSINA – BLU DI METILENE 
 ALCOOL METILICO 

Avvertenze e precauzioni 
Il prodotto è destinato all’utilizzo da parte di personale tecnico specializzato. 
Il prodotto è pronto per l'uso. 
Leggere attentamente le informazioni relative alle indicazioni di pericolo e di prudenza riportate sull'etichetta. 
Consultare sempre la scheda di sicurezza (disponibile sul sito web all'indirizzo https://www.carloerbareagents.com/it/) dove 
sono reperibili le informazioni relative ai rischi presentati dal prodotto, alle misure precauzionali da adottare durante l’uso, 
alle misure di primo soccorso e di intervento in caso di rilascio accidentale. 
Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. 

I reagenti vengono prodotti con metodiche uniformate ai Riferimenti Bibliografici e controllati come da Specifiche 
Controllo Qualità. 

Modalità d’uso 

PREPARAZIONE DELLO STRISCIO 
Si raccoglie una goccia di sangue del polpastrello o del lobo auricolare su un vetrino portaoggetti pulito, si distribuisce la 
goccia usando un altro vetrino ottenendo uno striscio sottile ed uniforme. Si essiccano gli strisci all’aria, fissandoli senza 
riscaldare. Si ottengono buone colorazioni solo dopo essiccamento minimo di 2-4 ore, ottimale di 24 ore. La soluzione 
colorante deve andare a ricoprire gli strisci, se è troppo poca il colorante può precipitare. Per soluzioni coloranti alcoliche 
che richiedano tempi lunghi, può essere utile l’uso di piastre Petri per evitare la formazione di precipitati in conseguenza 
dell’evaporazione del solvente. 

ESECUZIONE DELLA COLORAZIONE 
 Ricoprire lo striscio di sangue essiccato all’aria con 1mL di soluzione di Wright e lasciare agire per 1 minuto. 

 Aggiungere 1mL di soluzione tampone pH 7,2 di Weise. Si forma una superficie lucente. Lasciare agire per 2-4 minuti. 

 Risciacquare energicamente con soluzione tampone di Weise e lasciare asciugare all’aria. 

 Osservare al microscopio. 
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Risultati 
Nuclei dei leucociti e eritrociti con nuclei Rosso violaceo 
Eosinofili Da Rosso splendente a Rosso bruno 
Basofili Violetto scuro 
Neutrofili Violetto chiaro 
Protoplasma dei linfociti Blu 
Protoplasma dei monociti Blu-grigio 
Eritrociti Rosa pallido 

Osservazioni 
In caso di dubbi dell’analisi, ripetere il procedimento sopra riportato con un altro campione proveniente dalla stessa fonte 
del precedente. 

Stabilità 
Il prodotto è stabile in normali condizioni di conservazione. 
Non vi è alcun rischio particolare di reazione con altre sostanze in condizioni normali di impiego. 

Periodo di validità del prodotto 
Il prodotto ha durata di vita di 2 anni, in confezione integra e correttamente conservata. 
Richiudere il contenitore dopo l'uso. 
Dopo la prima apertura, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi o entro il limite della durata di conservazione totale. 

Condizioni di conservazione 
I prodotti sono confezionati in appositi contenitori, con tappo a tenuta; devono essere tenuti ben chiusi, al riparo dalla luce, 
in un luogo fresco e asciutto. 
Intervallo di temperatura consigliato per lo stoccaggio: 5-30 °C 

 

Smaltimento dei rifiuti 
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Si consiglia di seguire le 
opportune precauzioni di sicurezza durante la manipolazione, la lavorazione e lo smaltimento di tutti i campioni clinici, 
poiché possono essere presenti organismi patogeni 
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